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表1.1
	产品图片
	名称型号
	描述

	[image: ]
	DH3818Y静态应变测试仪
	每台包括8、16或24个测量通道，各个通道均可独立连接不同的桥路类型。测量时，通过液晶屏或电脑软件进行控制，实现实时控制采集分析及事后数据回收分析等功能

	[image: 1]
	电源线
	连接电源插座

	[image: C:\Users\admin\AppData\Roaming\Foxmail7\Temp-2160-20160812103643\12.jpg]
	网线
	连接仪器、计算机与交换机

	
	100M/1000M以太网交换机*
	连接多台仪器和计算机
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注：1、带*的产品为选件，具体以实际发货产品为准。
2、DH3818Y静态应变测试仪的通道规格分为8通道、16通道和24通道三种形式，该三种形式仅通道数量不一样，在使用操作上没有任何区别。本说明书仅以24通道的DH3818Y静态应变测试仪为例进行说明。8通道和16通道的仪器可参考使用。
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图1-1  DH3818Y面板

表1.2
	图  片
	说   明

	[image: 插座]
	电源插座和开关：接入220V±5％ （50Hz）电源
（内含保险管）

	[image: ]
	接地端子

	[image: ]
	以太网端口，与计算的以太网口通讯相连

	

	工作状态指示灯，仪器通电后系统实时采集时该指示灯亮

	

	应变测试通道，可完成不同桥路方式的接入和应变测量
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[bookmark: _Toc503520053]2.1 电源要求
表2.1
	使用环境
	电源要求

	实验室
	交流电源：220V±5%，50Hz


请使用标准单相三线制插座并注意可靠接地
[image: ]



[bookmark: _Toc274380137][bookmark: _Toc275009205]
[bookmark: _Toc280950306][bookmark: _Toc280950665][bookmark: _Toc280951090][bookmark: _Toc281979898][bookmark: _Toc281982702][bookmark: _Toc281982765][bookmark: _Toc281982831][bookmark: _Toc281983251][bookmark: _Toc281983629]
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适用于GB6587-2012-Ⅱ组条件（通常指一般具有保温供暖及通风的室内环境。仪器在使用中允许受到一般的振动与冲击）。
表2.2
	项目
	条件
	标准

	温度
	贮存条件
	-40℃~60℃

	
	极限条件
	-10℃~50℃

	
	工作范围
	0℃~40℃

	湿度
	工作范围
	40℃（20~90）%RH

	
	贮存条件
	50℃  90%RH24h

	振动
	频率循环范围
	5 Hz ~55 Hz ~5Hz

	
	驱动振幅（峰值）
	0.19mm

	
	扫频速率
	小于或等于1倍频程/min

	
	在共振点上保持时间
	10min

	
	振动方向
	x、y、z
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表2.3
	硬件名称
	配置要求

	CPU
	Intel（R） Core(TM) i3处理器，主频2.0GHz以上

	内存
	2G以上

	硬盘空间
	10G以上
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注意：推荐使用品牌计算机

[bookmark: _Toc368820708][bookmark: _Toc503520057]2.3.2 软件系统要求
微软公司Windows 2000/XP/Vista/7/8/10操作系统
注意：推荐使用正版Windows操作系统
部分精简版Windows操作系统可能存在问题
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第三章 液晶屏操作说明
[bookmark: _Toc484012408][bookmark: _Toc486595417][bookmark: _Toc503520059]3.1页面树
	主界面
	
	

	
	机号设置
	

	
	通道参数设置
	

	
	
	测量内容设置

	
	
	应变参数设置

	
	
	应力参数设置

	
	
	桥式传感器设置

	
	
	通道自检

	
	采样参数设置
	

	
	
	连续采样

	
	
	单次采样

	
	
	定时采样

	
	进入测量
	

	
	数据查看
	

	
	系统设置
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[image: ]
图3-1 主页面
1、机号设置：点击机号文本框，跳出键盘用于进行机号设置，不设置则默认为1号机；
2、通道参数设置：用于设置通道参数；
3、采样参数设置：用于设置采样模式、采样频率、文件名称等；
4、进入测量：用于进入测量界面，控制采样、停止和平衡清零等；
5、数据查看：用于查看历史采样数据；
6、系统设置用于设置系统时间、查看剩余存储空间以及清理已存储的测试文件。

[bookmark: _Toc484012410][bookmark: _Toc486595419][bookmark: _Toc503520061]3.3通道参数设置
点击主界面中通道参数设置，进入如下界面：
[image: D:\景祥文档\2017年\DH3818Y研发计划书\说明书\液晶屏图片\2_通道参数设置.jpg]
图3-2 通道参数设置界面









[bookmark: _Toc503520062]3.3.1测量内容设置界面
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图3-3 测量内容设定界面
1). 首先设置通道打开或关闭，白色为开，灰色为关，蓝色为选中；（先选中需要设置的通道，再点击打开和关闭，当点击“全选”时，所有通道均被选中，此时再点击一次“全选”则取消所有通道的选择），当第一次进入时默认为通道全部打开，设置完已选通道的开关后，该通道将自动切换至未选中状态；已打开的通道边框变为淡蓝色，字体为黑色，已关闭的通道边框和文字变为灰色。
2). 在已打开的通道中，选中相应的通道，再点击下方的测量类型，用于对通道的测量类型进行统一设置，也可针对单独的通道进行设置。（点击一次单个通道单元即为选中，在某一单元被选中后，再点击一次则取消选中。）设置完已选通道的测量类型后，该通道将自动切换至未选中状态。
3). 通道类型设置完成后会自动在下方的文本框中显示；第一次开机时默认所有通道均为应变测量。
4). 保存用于保存当前参数修改并返回上一级界面，取消则不保存当前参数修改并返回上一级界面。






[bookmark: _Toc503520063]3.3.2应变参数设置界面
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图3-4 应变参数设置界面
1). 每一页只显示12个通道，使用下一页进行页面切换，当点击下一页切换至下一通道页面时该“下一页”标识会变为“上一页”（已关闭的通道和其他测量类型的通道不在此页面显示）；
2). 点击全选可默认选中上一页和下一页中所有的通道，再点击一次全选则取消全部选中，也可以单击通道单元进行单通道选中和取消选中；
3). 当选择完通道后，再点击各参数设置模块，对已选中的通道进行相应的参数设置（在参数设置过程中已选中的通道一直处于被选中的状态，除非人为取消选择）；每设置一个参数则对应通道下的文本框将显示刚才设置的数值或状态； 
4). 点击查看参数图标时，进入参数查看模式（此时查看参数图标将变成深蓝色），此时再点击各参数设置模块，则可在下方的文本框中显示各通道相应的参数。在参数查看模式下，再点击一次查看参数则退出参数查看模式；
5). 保存用于保存当前参数修改并返回上一级界面，取消则不保存当前参数修改并返回上一级界面；
[bookmark: _Toc503520064]3.3.3应力参数设置界面
[image: ]
图3-5 应力参数设置界面
1). 操作步骤同应变参数设置界面；
[bookmark: _Toc503520065]3.3.4桥式传感器参数设置界面
[image: ]
图3-6 桥式传感器参数设置界面
1). 操作步骤同应变参数设置界面；
[bookmark: _Toc503520066]3.3.5各类参数输入面板
	
[image: D:\景祥文档\2017年\DH3818Y研发计划书\说明书\IMAGE\6_桥路方式选择.jpg] [image: D:\景祥文档\2017年\DH3818Y研发计划书\说明书\IMAGE\195_补偿通道.jpg] 

	图3-7 桥路方式选择
	图3-8 补偿端选择
	图3-9灵敏度等数值输入

	
[image: D:\景祥文档\2017年\DH3818Y研发计划书\说明书\IMAGE\227_桥式传感器单位.jpg]  [image: D:\景祥文档\2017年\DH3818Y研发计划书\说明书\IMAGE\228_桥式传感器桥路方式.jpg]

	图3-10桥式传感器单位选择
	图3-11 报警上下限
	图3-12 桥式传感器桥路方式


[image: D:\景祥文档\2017年\DH3818Y研发计划书\说明书\IMAGE\226_桥式传感器测量量.jpg]   [image: D:\景祥文档\2017年\DH3818Y研发计划书\说明书\IMAGE\229_桥式传感器量程.jpg]
图3-13 测量量设置        图3-14 量程设置
1). 报警上下限设置时若同时设置上下限，则当测量值在此范围外则报警，若只设置下限则当测量值低于下限时报警，若只设置上限则当测量值高于上限时报警；此上下限值无量纲，与实际显示的数值相比较；
2). 桥式传感器的桥路方式只有两种选择，即半桥和全桥；
3). 桥式传感器的电压量程固定为±2000mV；
4). 当选中多个通道，且每个通道参数不同时，此时进入参数输入界面，则默认显示第一个通道的数值，此时若直接点确定则各通道保持原有参数不变，若输入某一数值后点击确定则实现了所选通道参数的重新设定；
5). 点击取消用于直接返回上一级界面；
[bookmark: _Toc503520067]3.3.6通道自检界面
[image: ]     [image: ]
图3-15桥路自检              图3-16 片阻测量
1). 在通道参数设置界面点击通道自检单元，则进入通道自检界面，点击桥路自检可用于测试桥路是否联通，若异常则标红，若当前通道已正常接通则标示为正常；
2). 点击片阻测量可用于检测各桥路的应变片电阻值，如图中所示：短路时片阻测量显示为0，断路时片阻测量显示为“— —”，正常状态下片阻测量为实际值（该功能为选配功能）；
3). 已关闭的通道或桥式传感器测量通道，则不显示在上述列表中；











[bookmark: _Toc484012411][bookmark: _Toc486595420][bookmark: _Toc503520068]3.4采样参数设置
点击主界面采样参数设置进入如下界面
[image: ]     [image: ]
[image: ]      [image: ]
图3-17  采样参数设置
1). 采样模式分为连续采样、单次采样和定时采样；
2). 采样频率可选1Hz、2Hz或5Hz；
3). 定时采样模式下可设置采样间隔，定时采样次数；
4). 测试名称模块可用于输入测试文件名称；
5). 英文输入键盘中输入完文字后，需点击ENTER键才能确认并退出键盘；
6). 保存用于保存当前参数修改并返回上一级界面，取消则不保存当前参数修改并返回上一级界面；
7). 采样设置中文件名设置界面如上图所示。

[bookmark: _Toc484012412][bookmark: _Toc486595421][bookmark: _Toc503520069]3.5进入测量
点击主界面进入测量界面，针对三种不同的采样方式，有如下三个界面：
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
图3-18 测量界面
1). 点击“启动”按钮，系统则开始采样（单次采样时，该状态不存储数据），列表中显示所有通道的实时测量值，并按采样频率进行数据刷新，并且在点击“启动”按钮后，采样模块中“启动”二字将变为“停止”，用于控制结束此次采样；
2). 定时采样和连续采样模式下，点击“暂停”模块则暂停采样，在点击暂停后，暂停模块中“暂停”二字将变为“继续”，用于继续此次采样；
3). 在单次采样模式下，“采集”模块用于触发取数；（单次采样中点击启动则进入等待触发取数状态，此时点击一次采集则记录一次数据）
4). 上述启动、停止、暂停、继续、触发采集等操作均是默认针对所有通道进行控制的；
5). 点击主界面则直接返回主页面（采样过程中不可返回）；
6). 使用全选或者单独选择通道后，再点击平衡，可针对已选中的通道进行平衡清零，若未选中通道，则点击平衡图标无效；
7). 每次点击平衡后都会跳出弹窗提示，此时点击“是”则对选中的通道进行平衡并返回采样界面，点击“否”则不平衡则关闭弹窗；每次平衡后已选择的通道还保持被选中状态；
8). 平衡后需再次点击“启动”按钮，此时才会刷新平衡结果。此时若某些通道超出平衡范围，则其平衡后显示值都将为“0”，并且字体为蓝色；
9). 每次停止采样后再次点击启动时，若没有设置新的文件名，则跳出弹窗提示，此时点击是则覆盖之前的文件，点击否则跳出新建文件名的弹窗，输入新名称后点击确认则开始采样，若点击取消则返回采样界面；
10). 若测量过程中某一通道的测量值超出或低于报警上下限则以红色字体显示。
11). 第一次开机且仪器中没有存储任何测试文件时，若没有先新建测试名，则同样跳出弹窗，提示请新建测试名。








[bookmark: _Toc484012413][bookmark: _Toc486595422][bookmark: _Toc503520070]3.6数据查看
[image: ]  [image: ]
图3-19 数据查看
1). 点击数据查看进入文件列表页面，上一页、下一页用于换页，返回图标用于返回主页面（文件按采集先后顺序排列）；
2). 点击某一文件则打开该文件进入数据页面，向上查看和向下查看用于翻页，向左查看和向右查看用于通道切换，每3个通道切换一次，返回图标用于返回文件列表界面；（数据查看时，未平衡的通道显示为蓝色的“0”，而超出报警上下限的通道则显示为红色）
3). 点击文件列表右侧的“×”用于删除该文件；









[bookmark: _Toc484012414][bookmark: _Toc486595423][bookmark: _Toc503520071]3.7系统设置
[image: C:\Users\xulu\Desktop\1.jpg]
图3-20 系统设置
1). 年月日时分秒用于设置时间；
2). 下方可显示目前的内存使用量和已存文件数（内存未满的情况下，系统最多可存100个文件）；
3). 点击一键清空存储可用于清除已存储的所有采样数据；
4). 保存用于保存当前参数修改并返回上一级界面，取消则不保存当前参数修改并返回上一级界面；
5). 复位按键用于将仪器的IP地址等信息恢复到默认设置；



[bookmark: _Toc503520072][bookmark: _Toc368820711][bookmark: _Toc274380142][bookmark: _Toc275009210][bookmark: _Toc280950311][bookmark: _Toc280950670][bookmark: _Toc280951095][bookmark: _Toc281979903][bookmark: _Toc281982707][bookmark: _Toc281982769][bookmark: _Toc281982835][bookmark: _Toc281983255][bookmark: _Toc281983633][bookmark: _Toc281984229]第四章 安装与调试
[bookmark: _Toc503520073]4.1 仪器的连接
[bookmark: _Toc503520074]4.1.1以太网有线连接
单台仪器用交叉网线与计算机直接连接使用，如图4.1所示。
注：若您的计算机网卡具备自动翻转功能（AUTO MDI/MDIX）,可使用普通网线。
[image: ]
图4.1 单台仪器与计算机通过以太网相连
多台仪器用普通网线连接，使用多台仪器时，需将所有仪器与交换机连接后再与计算机连，如图4.2所示。
注：您的交换机可能与图片不同，但连接方式基本相同，具体接法可参阅交换机说明书（图片仅作参考，以具体实物为准）。
[image: ]
图4.2 多台仪器与计算机通过以太网交换机相连
注意：采用多台DH3818Y联机长时间采集请选择定时采集方式，防止连续长时间采集产生时间累积误差。

[bookmark: _Toc274380144][bookmark: _Toc275009212][bookmark: _Toc280950313][bookmark: _Toc280950672][bookmark: _Toc280951097][bookmark: _Toc281979905][bookmark: _Toc281982709][bookmark: _Toc281982771][bookmark: _Toc281982837][bookmark: _Toc281983257][bookmark: _Toc281983635][bookmark: _Toc281984231][bookmark: _Toc368820713][bookmark: _Toc503520075]4.1.2 电源线的连接
表4.1
	使用交流220V/50HZ电源供电时，将电源线接上即可。
注意：使用单相三线制电源。
	[image: ]

	仪器运行时，若未使用单相三线制电源，必须将接地端可靠接地，消除交流电源干扰，接地方法如右图所示。
注意：若用交流电源测试时不能有效接地，可能会有干扰。
	[image: ]


[bookmark: _Toc274380154][bookmark: _Toc275009225][bookmark: _Toc280950315][bookmark: _Toc280950674][bookmark: _Toc280951099][bookmark: _Toc281979907][bookmark: _Toc281982711][bookmark: _Toc281982773][bookmark: _Toc281982839][bookmark: _Toc281983259][bookmark: _Toc281983637][bookmark: _Toc281984233][bookmark: _Toc368820715]
[bookmark: _Toc503520076]4.2 软件安装与卸载安装
[bookmark: _Toc503520077]4.2.1 安装
表4.2
	打开DH3818Y的软件安装包，双击软件安装包内的“setup”图标
	[image: ]

	出现等待界面
	[image: 1]

	点击“下一步”
	


	根据实际情况选择“定制”或“全部”，点击“下一步”
	


	点击“浏览”按钮，可更改目的文件夹；选择好目的文件夹后，单击“下一步”按钮
	[image: ]

	出现提示，“下一步”
	


	出现安装进度显示界面
	


	单击“完成”按钮，软件安装完毕
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[bookmark: _Toc368820717][bookmark: _Toc274380157][bookmark: _Toc275009228][bookmark: _Toc280950316][bookmark: _Toc280950675][bookmark: _Toc280951100][bookmark: _Toc281979908][bookmark: _Toc281982712][bookmark: _Toc281982774][bookmark: _Toc281982840][bookmark: _Toc281983260][bookmark: _Toc281983638][bookmark: _Toc281984234]
[bookmark: _Toc503520078]4.2.2 卸载
表4.3
	打开控制面板中的“卸载或更改程序”界面，选中软件，点击卸载。
	[image: 1]

	出现等待提示
	[image: 1]

	完成后弹出对话框，根据实际情况选择。
	[image: 1]

	显示卸载进度
	[image: 1]

	卸载完成，点击“完成”按钮
	[image: 1]

















[bookmark: _Toc503520079]4.2.3 防火墙设置
在首次安装完成后，建议对计算机防火墙进行设置；否则可能会查找不到机箱或采样数据不正常。

表4.4
	1、在“开始”中选择“控制面板”。
	[image: ]

	2、在弹出的窗口中选择“系统与安全”。
	[image: ]

	3、在“系统与安全”中选择“windows防火墙”
	[image: ]

	4、选择“允许程序或功能通过windows防火墙”，进行防火墙设置。
	[image: ]

	5、进入防火墙设置界面，将本公司软件设为“允许程序通信”。
设置完成后点击“确定”保存设置。
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注意：1、如果您的计算机安装了第三方防火墙，请参阅您的防火墙说明书，
将本公司软件添加到信任列表。
2、windos XP操作系统的防火墙设置见附录。


























[bookmark: _Toc503520080]4.3计算机IP地址的设置
此为采用网线连接计算机网口与仪器的网口的方式，对应本说明书的3.1.1项连接方式。具体的IP地址设置如下方式如下，（Window xp系统IP设置见附录）
表4.5
	[bookmark: _Toc274380320][bookmark: _Toc274381520][bookmark: _Toc275009392][bookmark: _Toc276475859][bookmark: _Toc276476217][bookmark: _Toc276559182][bookmark: _Toc283448180]1、在“开始”中选择“控制面板”。
	[image: ]

	2、在弹出的面板中选择“网络和Internet”。
	[image: ]

	3、在“网络和Internet”中选择“网络和共享中心”。
	[image: ]

	4、在随后弹出的窗口中点击“本地连接”。
	[image: ]

	5、在“本地连接”中点击“属性”按钮。
	[image: ]

	6、在弹出的对话框里，先选择“Internet 协议版本4（TCP/IPv4）”，再点击“属性”按钮。
	[image: ]

	7、在随后打开的窗口里，选择“使用下面的IP 地址（S）”；将IP地址设为仪器标签上的计算机有线 IP地址192.168.0.195”。
设置完成后点击“确定”提交设置。
	



[bookmark: _Toc368820716]
[bookmark: _Toc274380158][bookmark: _Toc275009229][bookmark: _Toc280950317][bookmark: _Toc280950676][bookmark: _Toc280951101][bookmark: _Toc281979909][bookmark: _Toc281982713][bookmark: _Toc368820719][bookmark: _Toc274380161][bookmark: _Toc275009232]注意：仪器有线连接的标签在仪器有线网口的旁边，标签标明了仪器IP地址和计算机IP地址，此处需要输入的为标签上的计算机IP地址。

[bookmark: _Toc503520081]第五章 传感器连接
[bookmark: _Toc274380159][bookmark: _Toc275009230][bookmark: _Toc280950318][bookmark: _Toc280950677][bookmark: _Toc280951102][bookmark: _Toc281979910][bookmark: _Toc281982714][bookmark: _Toc281982775][bookmark: _Toc281982841][bookmark: _Toc281983261][bookmark: _Toc281983639][bookmark: _Toc281984235][bookmark: _Toc292782390][bookmark: _Toc503520082]5.1 传感器连接方法
	物理量
	传感器类型
	适调器接线示例

	应变
	[image: ]
应变片
	[image: ]
三线制1/4桥桥路接法
注：应变片必须采用多芯屏蔽线连接！
其余桥路接法见附件说明

	力
	[image: ]
桥式力传感器
	[image: ]

	位移
	[image: DH801-750]
拉线式位移传感器
	[image: ]

	位移
	[image: ]
	[image: ]



注：应变片贴片方式参阅附录，其中+Eg表示供桥电压正极、0表示供桥电压负极、Vi+表现信号正极、Vi-表现信号负极。应变式位移传感器各厂家内部结构设计不一致,故正式测量之前应判断信号输出极性,若发现信号极性与实际相反,则应该调换激励电压或者信号极性。此外，接半桥式桥式传感器时需将半桥短接片短接。 
[bookmark: _Toc503520083]5.2 常见灵敏度的表示方法
应变片：应变片的灵敏度系数一般是2.0左右，在应变片的技术指标上都会标明，测量的时候直接输入软件即可。
压阻式加速度传感器：此类传感器的灵敏度单位mV/EU，其中EU表示该传感器测量的工程单位，该类传感器具有灵敏度高、响应速度快、可靠性好、精度较高、零频响应等一系列突出优点，因为该传感器需要供电，所以该传感器接仪器的时候需要接应变适调器，仪器测得该传感器输出的电压信号，根据传感器的灵敏度，我们可以得出传感器测得信号的大小。
桥式传感器：此类传感器的灵敏度单位mV/V。
比如说：某厂家提供的传感器的指标为量程1000kN、电源12V、灵敏度1.23mV/V.它的实际意义是在有12V电压激励的时候它的满量程输出电压为14.76mV，那么针对我公司的2V/5V/10V/24V的桥压电压的灵敏度的计算方法分别为：
1.23×2/1000=0.00246 mV/kN;
1.23×5/1000=0.00615 mV/kN;
1.23×10/1000=0.0123 mV/kN;
1.23×24/1000=0.02952 mV/kN;


[image: DF19A89D@79BF417F]                       DH3818Y静态应变测试分析系统使用说明书 
仪器测得该传感器输出的电压信号，根据传感器的灵敏度，我们可以得出传感器测得信号的大小。
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[bookmark: _Toc280950320][bookmark: _Toc280950679][bookmark: _Toc280951104][bookmark: _Toc281979912][bookmark: _Toc281982716][bookmark: _Toc368820720][bookmark: _Toc503520084]第六章 开始测量
[bookmark: _Toc368820718][bookmark: _Toc503520085][bookmark: _Toc360018785][bookmark: _Toc360105382][bookmark: _Toc366934014][bookmark: _Toc451409175]6.1 接口设置和参数管理
将仪器连接好后，双击图标“[image: ]”打开软件，软件界面如图6.1所示：
[image: ]
图6.1 软件初始界面
单击右上角 “硬件”选项卡，在弹出界面中“接口类型”选择网络接口，对应“仪器型号”选择DH3818Y，单击确定，第一次连接仪器会提示软件重启，单击确定等待软件自动重启进入初始界面：
[image: ]
图6.2 选择仪器
软件重新启动后，再次选择“硬件设置”界面，此时也可通过单击“IP地址设置”按钮，来对计算机IP地址进行设置；
[image: ]
图 6.3  IP设置
若计算机与仪器为通过网线进行的有线连接，在完成系统连接和IP地址设置后，可直接单击“查找”，等待仪器与计算机的连接，连接成功后如图6.4所示。
[image: ]
图6.4 连接仪器
如上图6.4所示，点击“自动设置机号”则可根据仪器的IP地址大小，由1开始自动设置仪器机号；也可点击机号列的倒三角符号，手动设置机号。
仪器连接正常后，进入“测量”—“参数管理”界面，单击“新设置”，以默认参数初始化仪器并开始采集数据，如图6.5。
[image: ]
图6.5 参数管理界面


[bookmark: _Toc274380163][bookmark: _Toc275009234][bookmark: _Toc344723108][bookmark: _Toc360018786][bookmark: _Toc360105383][bookmark: _Toc366934015][bookmark: _Toc451409176][bookmark: _Toc503520086]6.2 设置存储规则
单击“存储规则”按钮，进入存储规则设置界面，可在此界面内设置存储路径、存储方式、工程名和测试名，软件数据组成格式为单个工程文件下可记录多批工况测试，如图6.6。
[image: ]多种存储方式可选
用于输入工程名
用于输入测试名
设置存储路径

[bookmark: _Toc274380164][bookmark: _Toc275009235][bookmark: _Toc344723109]图6.6 存储规则界面
[bookmark: _Toc360018787][bookmark: _Toc360105384][bookmark: _Toc366934016][bookmark: _Toc451409177][bookmark: _Toc503520087]6.3 设置测量通道
[bookmark: _Toc450726398][bookmark: _Toc451409178][bookmark: _Toc503520088]6.3.1模拟通道概述
选择“测量”-“设置”-“模拟通道”，软件会显示测量通道设置界面，如图6.7。双击对应通道的“开/关”项打开和关闭对应通道；单击对应通道的颜色项，弹出调色板用于修改对应通道曲线颜色；将鼠标移至“开/关”项右上方的蓝色按钮弹出菜单，可打开或关闭所有通道；鼠标移至“分组”项右上方蓝色按钮，弹出下拉菜单，可选“按测量量”、“按测量类型”和“按机号（IP）”进行分组，方便对通道进行统一管理。

[image: ]
图6.7 模拟通道界面
设置采样频率，根据所测信号选择合适的采样频率，并可对所有通道进行平衡清零操作，在平衡清零操作下还可选择其他多种平衡清零方式，设置界面如图6.8：左图中采样频率设置可用于选择采样频率上限，并且当选择上限大于等于10Hz时，共用AD的四个通道中除第一个通道外其余三个通道将会自动关闭；设定完上限频率后，可在右侧的采样频率列针对不同通道设置其动态（10Hz及以上）或静态（5Hz及以下）采样，但是动态采样只能使用统一的采样频率，静态采样也只能使用统一的采样频率。平衡清零单元右侧的参数下传单元可将上位机设置好的参数下传至下位机液晶屏中。
[image: ]    [image: ]    [image: ]
图6.8 设置采样频率、平衡清零及参数下传操作
通道列表中的通道特征显示的是对应通道的参数信息，不同类型的通道显示的参数信息也不一样，应变应力显示的是量程、桥路方式、量程、桥压和上限频率，单击对应参数将弹出下拉菜单，可快速设置参数。
[image: ]
图6.9 设置通道参数
将鼠标移动到通道特征右上方的蓝色按钮，将弹出菜单项，可选择设置量程、输入方式、上限频率、桥路方式、桥压等公共参数（该处只列出设置该组所有通道所共有的参数信息，并且只对当前选择的组有效）。在该组通道列表中可通过shift+鼠标左键或ctrl+鼠标左键选择多个通道，在该菜单列表中对所选通道进行统一的参数设置，如图6.10。
[image: ]
图6.10 参数统一设置
通道列表中的实时状态栏将显示当前通道信号大小，根据实时状态显示，可手动设置量程大小； 
[image: 5908同意]
图6.11 实时状态
单击对应通道栏后的“通道设定”按钮，对各通道进行详细参数设置，不同测量类型对应通道设定不一样。
[bookmark: _Toc450726399][bookmark: _Toc451409179][bookmark: _Toc503520089]6.3.2应变应力/桥式传感器
应变应力/桥式传感器通道设定界面如图6.12，测量类型可选“应变应力”和“桥式传感器”两种测量方式。
当选择“应变应力”时，测量量里可选“应变”和“应力”，根据实验情况选择“测量量”、“桥路方式”、“桥压”和“量程”。
当选择“桥式传感器”时，根据所接传感器指标设置“供桥电压”和“灵敏度”，根据所测信号选择“测量量”、“单位”和“量程”。
[image: ]   [image: ]
图6.12 应变应力/桥式传感器通道
[bookmark: _Toc450726400][bookmark: _Toc451409180]

[bookmark: _Toc503520090]6.3.3电压测量
电压测量通道设定界面如图6.13，在桥式传感器设置界面选择测量量为电压，此时可用于测量外接电压值，且只能测量正电压，正负极不可反接，否则可能会影响与该通道共用AD的几个通道的测量值。
[image: ]
图6.13 电压测量通道
在所有通道设定界面中，下方柱状图可实时观察当前通道信号大小，当柱状图颜色变红时表示过载，请重新选择更大的量程。
[bookmark: _Toc450726403][bookmark: _Toc451409181][bookmark: _Toc503520091]6.3.4传感器信息
在所有通道设定界面中，可单击“传感器”标签，通过选择所接传感器类型、型号和编号，软件将从传感器库内根据所选的传感器信息自动搜索到对应的灵敏度、测量量和单位，并输入到对应通道参数项内，无需手动输入；若传感器库内没有对应的传感器，可单击“编辑传感器”按钮进行添加；设置完毕后单击“确定”按钮完成通道参数设置。
[image: ]
图6.14 传感器设置
所有模拟通道的参数设置完毕后单击“确定”按钮，的信号均可采用记录仪、数字表、棒图、XY记录仪进行观察。
[bookmark: _Toc368820722][bookmark: _Toc503520092]6.4 实时测量
单击“测量”标签下的“采集”按钮，将根据设置的存储规则开始存储数据，如图6.15所显示的为通道10中的实时信号。
注意：开始采样前，先进行平衡操作。
[image: ]
图6.15 实时采样图
图像界面的右侧显示该视图可以使用的数据通道，单击通道来连接数据与视图。在右侧的信号列表中，在通道前打钩，则通道变成已选择状态，窗口中显示该信号数据，如图6.15。
右击鼠标选择“光标”，“单光标”，点击曲线可以观测曲线各点显示的应变值。如图6.16。
[image: ]
图6.16 单光标选择
[bookmark: _Toc503520093]6.5 数据显示
通过“图形区设计”栏来配置视图窗口属性、选择显示信号等。例如：单击“记录仪”，显示区域会弹出一个记录仪视图，选择多个记录仪并选择“横向平铺”，效果如图如图6.17。
[image: ]
图6.17 记录仪窗口
设置完成后返回测量页面控制采样及操作数据，单击视图显示方式，程序会在图像界面的右侧显示该视图可以使用的数据通道，单击通道来连接数据与视图。在右侧的信号列表中，在通道前打钩，则通道变成已选择状态，窗口中显示该信号数据，如图6.18。
[image: ]
图6.18 通道选择列表

[bookmark: _Toc360105387][bookmark: _Toc435445542][bookmark: _Toc274380180][bookmark: _Toc275009251][bookmark: _Toc280950340][bookmark: _Toc280950699][bookmark: _Toc280951124][bookmark: _Toc281979932][bookmark: _Toc281982735][bookmark: _Toc368820730][bookmark: _Toc503520094]第七章 实时数据处理和分析
[bookmark: _Toc274380173][bookmark: _Toc275009244][bookmark: _Toc344723118][bookmark: _Toc360018791][bookmark: _Toc360105388][bookmark: _Toc435445543][bookmark: _Toc503520095]7.1 显示统计信息
选择一个视图窗口，单击左侧工具栏上的“统计信息”标签或在视图窗口中单击鼠标右键选择“统计信息”项，勾选需进行的统计的数值，如图7.1和图7.2。
       [image: ]               [image: ]
                     图7.1参数栏                         图7.2右键菜单栏
如果当前绘图窗口内有双光标，则统计两个光标间的数据，否则统计当前整个窗口内显示的数据。当一个绘图窗口内的曲线不只一条时，统计信息是针对当前活动曲线的。
[bookmark: _Toc360018792][bookmark: _Toc360105389][bookmark: _Toc435445544][bookmark: _Toc503520096]7.2 设置分析通道 
[bookmark: _Toc315123330]选择“测量”-“设置”-“信号处理”，程序会显示如图7.3 的信号处理方法设置界面：
[image: ]
图7.3 信号处理工具栏
例如选择“应变花设置”，如图7.4，选择应变花形状，需要输出参数，根据硬件连接选择对应输入通道，单击确定。
[image: ]
图7.4 应变花设置界面
[bookmark: _Toc335479704][bookmark: _Toc353173539][bookmark: _Toc360018793][bookmark: _Toc360105390][bookmark: _Toc435445545][bookmark: _Toc274380176][bookmark: _Toc275009247][bookmark: _Toc344723121][bookmark: _Toc503520097]7.3 数据回放
单击“分析”按钮，如下图所示：双击打开数据文件，如图7.5： 
[image: ]
图7.5 工程管理界面
在右边通道栏，选择需要回放数据的通道，单击“回放”按钮，即开始回放数据。
[image: ]
图7.6 回顾界面
[bookmark: _Toc360018794][bookmark: _Toc360105391][bookmark: _Toc435445546][bookmark: _Toc503520098]7.4 报告输出
快速输出：将鼠标移动到需输出的视图窗口内，单击鼠标右键，选择“输出”项，可选图片文件、文本文件和工作表文件。将鼠标移动到需输出的视图窗口内，单击鼠标右键，选择“输出”项，可选图片文件、文本文件和工作表文件，如图7.7。
[image: ]
图7.7视图窗口内输出
打印：在回顾界面内，选择需要打印的界面布局，单击“打印”标签，进入打印界面；界面上方为打印参数设置，下方为预览窗口；纸张方向可选“纵向”和“横向”，选择打印用的打印机和纸张，设置好打印标题和打印边距后，单击“打印”按钮开始打印此界面。
[image: ]
图7.8 打印界面
输出管理：单击“输出”标签进入输出参数设置界面，可选择多种输出格式，包括：工作表、Matlab、纯文本、通用格式、word、图片，如图7.9。
[image: ]
图7.9 输出界面
在需要输出数据的通道前打钩，设置完参数设置，在左上角的文件类型中选中需要的文件类型，单击“输出”按钮，即可弹出“文件保存位置”的对话框；例：选择TXT形式，选择相应的通道，设置完“参数设置”后，单击“输出”按钮，如图7.10所示：
[image: Catch1885]
[bookmark: _第七章_常见故障及解决办法_1]图7.10 输出TXT文件
[bookmark: _Toc503520099]7.5 数据回收
本仪器自带存储用于脱机采集，事后能够对下位机存储的数据回收。
连接软件后单击右上方的“设置”按钮，单击“数据回收”项，可对下位机数据进行回收、删除等操作；
[image: ]
图7.11 数据回收界面
界面左侧为软件所连接的仪器列表，单击IP地址选择该仪器，右侧可查看到该仪器下位机存储的数据；勾选需要回收的数据，单击“回收”按钮，进行回收数据的操作，数据回收后将自动添加到存储规则设置的工程下（及回收路径为存储规则设置的存储路径）；单击“删除”按钮，将删除所有选的所有数据。
[bookmark: _Toc503520100]第八章 常见故障及解决办法
	[bookmark: _Toc274380186][bookmark: _Toc275009257][bookmark: _Toc280950346][bookmark: _Toc280950705][bookmark: _Toc280951130][bookmark: _Toc281979938][bookmark: _Toc281982741]序号
	故障现象
	故障原因
	排除方法

	1
	未检测到数采箱
	数采箱电源未打开
IP设置不正确
	接通电源，并确认计算机IP与仪器所标IP地址一致

	2
	系统不能正常工作
	网线未接，系统连接中存在短路或断路及插头座之间或接触不良
	重新全面认真检查系统，再连接一次

	3
	自动平衡未成功，存在正或负超值不平衡现象
	使用工作电阻应变计与补偿器电阻应变计，阻值误差超值；连接电阻应变计的长导线长度不等，引起测量和补偿之间的阻值超值
	用惠斯登电桥或数字万用表，分别检查电阻应变计及长导线电阻，如发现超值，则需要更换应变计或长导线。

	4
	测量结果不稳定，存在时好时坏现象
	①交流电源电压超过额定范围
②应变计电阻接触不良
③测试现场存在强的电磁场干扰源
	①用交流电压表检查供电电压，如不在额定范围，还需加接交流稳压源
②采用边采边查，分别用手轻压工作或补偿电阻应变计，轻轻拉动连接导线与采集箱的焊接点。如有影响，则重新牢接一次
③分别查找影响干扰源，如有强电磁场干扰源，则分别关闭后再采集，如干扰排除，则测试时间应避开强电磁场干扰，
④屏蔽线与仪器的地良好连接

	5
	测量结果漂移偏大，存大测量值时大时小现象。
	①工作或补偿应变计绝缘程度偏低＜500mΩ
②连接长导线受潮
测试环境温差太大
	 




[bookmark: _Toc274380187][bookmark: _Toc275009258][bookmark: _Toc280950347][bookmark: _Toc280950706][bookmark: _Toc280951131][bookmark: _Toc281979939][bookmark: _Toc281982742][bookmark: _Toc368820732][bookmark: _Toc503520101]附录一 DH3818Y技术指标
	测量点数
	8、16或者24（应变应力、桥式传感器）测点

	采样速率
	1Hz、2Hz、5Hz/通道可选+每张板卡可任选一通道动态采样，200Hz、100Hz、50Hz、20Hz、10Hz五种频率可选

	应变片灵敏度系数
	1.0～3.0自动修正

	桥路方式
	1/4桥（120Ω三线制自补偿）、1/4桥（公共补偿）、半桥、全桥

	适用应变片电阻值
	1/4桥（12 0Ω三线制自补偿）：120Ω或350Ω（订货时确定一种）

	
	1/4桥（120Ω公共补偿）、半桥、全桥：60Ω～20000Ω任意设定 

	供桥电压
	2V（DC）

	电压量程
	2V（电压测量只能测量正电压，需要一端接Vi+，另一端接0端）

	测量应变范围
	±30000με

	最高分辨率
	0.1με

	系统不确定度
	不大于0.5％±3με

	零漂
	不大于2με/4h（程控状态）

	自动平衡范围
	±20000με（应变计阻值的±2%）

	通讯方式
	100M以太网接口

	长导线电阻修正范围
	0.0～100Ω

	电源
	交流220V±10％ 50Hz±2％

	
	可选配锂电池供电，4节锂电池充满电，可持续工作6~7小时

	使用环境
	GB6587-2012-Ⅱ

	外形尺寸
	405mm×290mm×130.9mm（长×宽×高）


[bookmark: _Toc368820734]


[bookmark: _Toc503520102]附录二 桥路的连接
桥路类型指在应变电桥中，根据不同的测试情况，接应变计的数量和方式有不同。在本公司的产品中具体分为方式一到方式六，下图为应变片贴片方式及与采集箱的连接方式。
注：只有方式一（公共补偿）的补偿通道可任意选择。
	[bookmark: _Toc275009389][bookmark: _Toc276475856][bookmark: _Toc276476214][bookmark: _Toc276559179][bookmark: OLE_LINK1]序号
	说明
	示例
	应变片的连接

	方式一（公共补偿）
	1/4桥（1片工作片，1片公共补偿片，公共补偿通道可对一个模块中的所有通道同时补偿）
适用于测量简单拉伸压缩或弯曲应变
	[image: ]
	[image: ]

	
	
	[image: ]
	

	方式一（三线制自补偿）
	1/4桥（三线制自补偿，一个工作片）
适用于测量简单拉伸压缩或弯曲应变
	

	[image: C:\Users\fanjb\Desktop\连接图\静态\端子\DH3818Y\三线制14桥桥路接法.jpg]

	
	
	

	

	方式二
	半桥（1片工作片,1片补偿片，对某个通道单独进行补偿）
适用于测量简单拉伸压缩或弯曲应变,环境较恶劣
	[image: ]
	[image: ]

	
	
	[image: ]
	

	方式三
	半桥（2片工作片）
适用于测量简单拉伸压缩或弯曲应变,环境温度变化较大
	[image: ]
	






[image: ]

	
	
	[image: ]
	

	方式四
	半桥(2片工作片)
适用于只测弯曲应变,消除了拉伸和压缩应变
	[image: ]
	

	方式五
	全桥(4片工作片)
适用于只测拉伸压缩的应变
	[image: ]
	[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\fanjb\Desktop\连接图\静态\端子\DH3818Y\方式六连接方式.jpg]

	
	
	[image: ]
	

	方式六
	全桥(4片工作片)
适用于只测弯曲应变
	[image: ]
	

	电压测量
	半桥
	[image: C:\Users\fanjb\Desktop\连接图\静态\端子\DH3818Y\半桥.jpg]


注意：
+Eg表示供桥电压正极、0表示供桥电压0端、Vi+表示信号正极、Vi-表示信号负极。
除全桥方式外其余桥路方式下均要将半桥短接片短接。
可通过端子上的铜片实现端子间的短路与断路方式
电压测量仅可测正电压，且电压正需接Vi+，电压负或地需接0端。接入负电压属于违法操作，可能会造成元器件损坏并影响其余通道的测量。
[image: DF19A89D@79BF417F]                        DH3818Y静态应变测试分析系统使用说明书

[bookmark: _Toc451409199][bookmark: _Toc451409203][bookmark: _Toc503520103][bookmark: _Toc274380321][bookmark: _Toc275009393]附录三WindowsXP下IP地址设置
	无线AP与电脑通过网线相连，打开“控制面板”，双击“网络连接”图标；
	[image: 1]

	右击“本地连接”，单击“属性”，在弹出的窗口中双击“Internet协议（TCP/IP）”项；
	[image: q2q2]

	在弹出的属性窗口中，在IP地址栏输入“192.168.0.195”，子网掩码输入默认值“255.255.255.0”，输入无误后单击“确定”按钮，在属性窗口中单击“确定”按钮；
注意：计算机IP输入的地址不能与仪器标识上的IP冲突。
	



[bookmark: _Toc451409200]
[bookmark: _Toc503520104]附录四WindowsXP 防火墙设置
	[bookmark: _Toc274380156][bookmark: _Toc274381356][bookmark: _Toc275009227][bookmark: _Toc276475729][bookmark: _Toc276476087][bookmark: _Toc276559052]在“开始”中选择“控制面板”
	[image: ]

	在“控制面板”中选择“windows防火墙”
	


	进入防火墙设置界面，在“例外”中将本公司软件设为例外，设置完成后点击“确定”保存设置
	[image: 25号007]


[bookmark: _Toc451409202]



[bookmark: _Toc503520105]附录五 设备复位
若出现设备与仪器无法连接的情况，可对设备进行复位操作：进入液晶屏系统设置界面点击复位单元进行复位，然后重新启动仪器即可。复位后的仪器参数与仪器标签上所列参数一致。

[bookmark: _Toc503520106]附录六 版本说明
	序号
	版本号
	修定日期
	修订人
	修订内容
	审核人

	1
	V1.0
	2017.6.7
	景祥
	
	

	2
	V1.1
	2017.7.6
	朱臻
	1、调整了文档的内容排布
	

	3
	V1.2
	2017.8.31
	朱臻
	1、 增加关于使用通道的说明
2、 增加有关锂电池供电的说明
	



image78.png
k4




image79.jpeg
DHDASHEHAS RS

- v
- 20s
Py 20 Taze -
Oprogram e 099101085 orciec | - 1|
e aan 83 NS BEND WS TNMQ RESE DR SRR





image80.png
W w =0
w2 T S B
x#x = o[ xe TETE -
C\Users\aulu\Desktop\ =
» EDeskiop g | NER | ER | TRy REAE SRR
= SRR AEE mm  128KHz 2016-08-12 114940
= a2t - EENE ©F mm 128Kz 2016-08-12 114940
MR MEE mm  128(Hz 2016-08-12 115024
SEME OB mm 128z 2016-08-12 115024
MR MEE e 128(Hz 2016-08-12 120852
S5 DHDASTHIESRER: BEME ©F mm  128KHz 2016-08-12 120952
p—————— MR MEE s 128(Hz 2016-08-12 121032
SEME OB mm 128z 2016-08-12 121032

A0 [rom |

) amesnmmsen MaE0, (ARSI, D31V 7





image81.png
B AEEE X

[OlE ]

H192 . 168. 0 . 195
FPRB 55 . 255 255 . 0





image82.png
DH3818Y.





image83.png
s

A

CAProgram Files\DHDAS\Params\

DParams.

lastParam





image84.png
CAProgram Files\DHDAS\Projects\

Projectl. 5 C:\Program Files\DHDAS\Projects\Projectl\

Sprojects

Test [=smass [asstms

=R v O=sriames [amms





image85.png
S
N S

31250pe

S15mv

BR2 WEN

3.8800001144 mV/mV 4% HHE2V

FR1(1200)

WEV

3 &

EEEm EHEEF R

st he  [FERABER) || TEER
s # BT
TEE pawems RE 1000mV 2mV/my = FE -
SFEE e = 312504 FR10200) HEN
SFEE e = 312504 FR10200) HEN
SFEE e = 312504 FR10200) HEN
SFEE e = 312504 FR10200) HEN
SFEE e = 312504 FR10200) HEN
SFEE e = 312504 FR10200) HEN
TEE paess o8 S1SmV 3.8800001144 mV/mV 347 FE2V
SFEES g = 31250p BR2 WE2V
TEE gy = 31250pe BR2 HEV
SFEES g = 31250p BR2 WE2V
SFEES g = 31250p BR2 WE2V
SFEES g = 31250p BR2 WE2V





image2.jpeg




image86.png
107

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

1000mv
312500
312500
312500
312500
312500
312500

S15mv
312500
312500
312500
312500
312500
312500

S15mv

31250pe

BERSTE
2mV/mV R FEV

FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
3.8800001144 mV/mV 4% HHE2V
BR2 WEN
BR2 WEN

BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
3.8800001144 mV/mV 4% HHE2V

AR11200) HEV





image87.png
1000mv
312500
312500
312500
312500
312500
312500

S15mv
312500
312500
312500
312500
312500
312500

S15mv

31250pe

BERSTE
2mV/mV R FEV
FR11200) HFEV
FR11200) HFEV
FR11200) HFEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
3.8800001144 mV/mV 4% HHE2V
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
3.8800001144 mV/mV 4% HHE2V

AR11200) HEV





image88.png
1000mv
312500
312500
312500
312500
312500
312500

S15mv
312500
312500
312500
312500
312500
312500

S15mv

31250pe

BERSTE
2mV/mV R FEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
FR11200) HEV
3.8800001144 mV/mV 4% HHE2V
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
BR2 WEN
3.8800001144 mV/mV 4% HHE2V

AR11200) HEV





image89.png
i




image90.png
m=En
=
=
=
mwn
m=n
Py

A=i020 mE
A=i0200 05
A=i0200 0E
0200 05
10200 WE

¥y oy oy




image91.jpeg
l SRR ieE
. e1s6/-B6BMmVgmgs

~5000.000. 5000.000
T R

5000000 5000000
636 /26,003 mV sgmn
-5000.000 T SOOOOOOH‘&LAE

7,630 /6867 mV mimias
T S oy EEAE

-5000.000 000




image92.png
0.040 my
0,035 mV

0,028 mV

10.033 e
8654 s
8520 s
7:008 e





image93.png
B 2-01 X
= s mEsen e
BEEH(A2-0L
2 =500 my
S ) _LFRsE PASS
= E 2V
PEEES - R 2
T/ my -
@=em Onzzm O
1 mV/mV.
SRS
B¥E s
5000.000 mv 5000.000 mv
2594my 2504 my
3317 my 257 my
216 mv Zaismy
ZaEssmy ZEssmv
-5000.000 mv -5000.000 mv.





image94.png
= == e v
B AL-01
2000 ] mv
P ) v -
= RS v
R . ReEBEFER -
Teew my -
g5 B

O=s=  Of=zm  Of=

1 mV/my.
SRS
=58 wES
2000.000 mV '2000.000 mV
7776 mv. 3.888 mv
7762 mV 3881 mv
7762mV. 3.881 mv
7748 mv sE72mv
-2000.000 mV -2000.000 mV.

[ J sxi





image95.png
=i %ﬁ!ﬁtﬂﬂi@nnﬁgﬁﬁﬂiv





image3.jpeg




image96.jpeg
L] =

)

LMMEREAESHET  FREE  SETEN RE &E,

A5-10 [pe]
0 0 100

00

EIE]

R

o™

~Dasas
“Dasos
| ~Dass
: ~Qas0s
i -0 AI5-07
i ~[D A1s-08
| ~Qasos
: ~Bas10
| “Dasn

Qa2
| ~Das1s
] Qa4
~Das1s
~Qasas
Qs
“Dass
Q19
~Das20

]

&0 (5519216801
() AIS-01
~Dais-02
~[ais-03
() A15-04.
~DAIs-05
[ A15-06





image97.jpg
e





image98.jpeg
o™





image99.png
Ognsvss ©#BET

I |

B

Ve
b mEET

B

nz





image100.png
27549





image101.png
10

Eo@ ™

164736 164814 164852 16497 165/





image102.jpeg
M o W De

amp  wmnem  masw  me





image103.jpg
RESTEEE
Epsilon 0°

I

Epsilon 90°

ME= |GPa #E#215[05 ]

BAE o000
Max 0.000

Rms gooo | _
Avg

e 3888





image104.png
[
=2

s

CAProgram Files\DHDAS\Projects\

EaProjects

et BES M-S | MEXT | MEE TRSEG KSRE

iasaE |
2015-09-25 16:11:59 0:00:11.199
2015-09-25 16:11:59 0:00:11.199
2015-09-25 16:11:50 0:00:11.199
2015-09-25 16:11:50 0:00:11.199

AIL-01 [mV]





image105.png
i

2015-09-28 08:38:28.000.0:7F44724%

.
Q0 @0 g = =] o 7 .
" e . = fr— 2015-09-28 08:41:05.699.6:E [-77hE

»»>
Epme  EuEm  me

X BRI

Ozmspss ©EpEx
X ant(3
Vi3

b mEET

o

AIL-0L [mV]

[ AIL-0L IR Fikter
[ AIL-02 IR Fikter

78125

or]

15625

o 2485 4573 7.459 5545





image4.jpeg




image106.png
mv]

2

78125

78125

15625

2015-09-28 08:38:28.000.0:7F44724%
2015-09-28 08:41:05.699.6:/E 17248

it B
£ psa

Becel T

[ AIL-0L IR Fikter
[ AIL-02 IR Fikter





image107.png
DHDASHIZHES FEN TS = 2
{4 G BER 7

SEERTest
2015-9-25 10:05:37

AIL-0L [mV]

s
£
g





image108.png
e (5

DHDASHISIESHESRHTF S
118

Ci\Program Files\DHDAS\Expd

SExports

Ozsae @ reeE
ST

O Fatial
VemBEs
Oemszam
[mpS=t)

At

O =BEESAET
it

EJ
O #exsatial

[
Oemssms

@ FEBERETR—

O=x  =nE[]ssE
Osssire Oex Hex Owes esd

N

[mE

-aXx

% i K R ? s

Al1-01 [mV]





image109.jpeg
SR

Matiab

DHDASHIZES RENHT R

[mr=
A\Program Files\DHDAS\Expc

() [« WINT @)+ Program Fies » DHDAS » Exports

©Esports

|R-  FERER

~Tor|[ 2= vors »]

pEm

ERSRESATRIT,

s 58 (D)

Ny |

T Excel T8 (o)

sz





image110.png
B mERg
Stla Bt B || muEs | [t
192.168.0.250-15#1

O == K EHEB
O = 1038 2017-06-19 14:12:00
0 a2t 208 2017-06-16 16:54:22
O w 1538Ke 2017-06-16 1427:22 I
0O zz 758 2017-06-16 09:4:02 I

EIE R DASERGE, .| Ti2E/pH3siay I

MBS 1437 6B
E2TH 1437 68





image111.png




image112.jpg
+Eg +Eg +Eg
i+ i+ i+

WL W10




image113.png




image114.png





image5.png




image115.png





image116.jpg
Ry

Rd

Mes




image117.png




image118.png




image119.png




image120.png




image121.jpeg
-

+Eg
Vi
114




image122.png




image123.png




image6.png




image124.jpeg
J|+Eg

— i+

| 16445

e v
1





image125.png




image126.png
L FibEER Bt

R A

B9 Broadeon NetLink (TW) Gigabit

BEQ

MERERTAME ©

Eticrosote FHAEPE
Eicrosoe FRETTATITERE
Has BESHE

Tnt

EEW. |
B

TCR/TE RBURIHFIY. EREEESHIRFS
[LEN

EE®

EREEEA AR TE 1)
BRI B W)





image127.png
®

ioEmsE AR EseR 1 B8, T
BT BN AR EES IF GE.

O BR38 T ik ©
© RATES 1 ik ©

3] 182 188 0 185
FRIEH W 25 255 255 0
BAFIE @

© RATES D5 BB ©
i o5 RSB @)

& o5 RSB

W il






image128.png
[

@ BEEFRETEAE
@ =30 »
[ ATEA R

R

) TR

@] =mita




image129.png





image130.png
*= Windows By k1S

| OB B

Windows PSR LIS TARERFRIRS 7 A fe A FIE .
PGSR R 1 » (B R MES .

RFTES ©

PMindows X7 FIEZHT

DOXHRTELEE
TR

DiEgsm

[FEFe.. | FENo.. || #Ee.. || #RO

¥ Windows Bk HHRLEAEIFATTBATE ()

REFPSMFE AR





image7.jpeg




image8.png




image9.png




image10.png
™™





image11.png





image12.png




image13.png
DHDASEHS{ESRIES IR VL0
EEFE01993-2016 ISFLMERARGERLS




image14.jpeg
- sz EEXTES

ﬁm@@

(AT B B S Y\ H TR e
BTy a
EEEBRES LN IR,

Erpe U

B EER ST\ IR
EagsEn n

EARIE IR e

EESME





image15.png
ST SIFER SIEER SEER
ax | % | 8% | %
AR SR SR S
ax | % | 8% | @%
AN STER SETER SETER
ax | mx | @ | @®
FER [l
Bt B | BR | B
an | mn | an | mn

E B E]
= 7] [




image16.png
A S S S
5% | m% | 8% | B%

TN SN S S
5% | g% | 8% | 8%

N ETER STER SETER
ax | @ | 8% | 4%

22 mEsm  TX
wwpx | A stem
mem | Eet | mweR
Hmn

TR .




image17.png
mn | Bn | & | &

22 mEem | bW
x| AR sasE

mew | Eat | mmem
e R

[ T




image18.png
i W) s ) ®
AR

25 mwem | &
MER | TESG A

mmx  mm mweR

- o




image19.jpeg
o214

miktre

vy

- 14

(4% =)y

(BT) -2

PRI




image20.jpeg
¥
¥ZHO €ZHO C¢CHO
LZHO 0ZHO 6LHO
8LHO LIHO 9LHO
SLHO YIHO €LHO
C¢LHO LLHO 0LHO
6HO 8HO LHO
9HO GHO YHO
€HO C¢HO LHO

FIRHITIL





image21.png
2016/12/05 15:25:33

RBEBERA

123.45

2 3
5 6
7 8 9
0 C






image22.jpeg
il
||
[ e || s wds wew |
[+ || wy wn |
T ed at |
o J[w (][5
[ [ (= 1> ]
| o | ][
7&5 7 Nm\E\ AW A 7

T EERTH





image23.png
142314516 718]9]0

QWERTYUIOP
AspFeHxkL
ZXCVBNMG@

ENTER ESC





image24.jpeg
"I

ik

VELLETY




image25.jpeg
23

RE

IR




image26.jpeg




image27.png
wx
=

s
”
"
"

=
=
P
=
”
wx
=
=
=

B

n





image28.png
o
o
o
o
o
o
m
o

-

W

gezescesaznac
Bl - (388 c|o]o|t| |88




image29.png
R

nean





image30.png
R

Rnws.

aaan




image31.png
R
s
maan
pre—




image32.png
eman
test1
e

4]
R

o=
=

°

AsoronfKL
zxcvenma




image33.png
203

220213

20213

20213

2013

203

121120

121120

121120

121120

121120

121120

120033

120033

120233

120233

20033

12340

2340

12340

2340

2340

2340




image34.png
2013

22013

20213

20213

2013

203

121120

21120

121120

121120

121120

121120

12033

120033

120233

120233

20033

12340

12340

12340

2340

240

240

B




image35.png
2013

22013

20213

20213

2013

203

121120

121120

121120

121120

121120

121120

120033

120033

120233

120233

120033

12340

12340

12340

22340

240

a0

an
B




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png
BEIEHIE

Xt& B B8]

1 2017/05/27 09:50:20
2 2017/05/27 09:55:01
Tl 2017/05/27 09:58:42
T2 2017/05/27 10:00:14

E—=& TR RE




image40.png
0

=)
i
i
amm
i
amm

2 ime
i
i
i
amm
amm

BLaE  EFEE
PEEE  GERE

Smn)
i
amm
amm
2
2w




image41.jpeg
B EHR B

2017 | (I} 27 g

15 Bt 30 5 21 #

WEEE

]

BOEERHS: 14 1668
W ERT 1)

R





image42.png
T I

J,.
I p
o
o
|l
i





image43.png
LE:S
LE

R




image44.png
Y BISERNRR





image45.png
BT T o

DHIBIEY BISEXNRR
&

L3

o
=

@ swomomy ||





image46.jpg




image47.jpeg
DHDASEIESRESHTELE - InstallShield Wizard

EEEERE. ..

DHDASERTSH §‘75ﬁ
rdmadiee

EAERESR: DMOASESE SRESMTRS nsi

—





image48.png
DR DIDASEESE SREST RS
InstallShield Fizard

Shield (R) Wizard ST EGEE DS
ESREAMTRG. E%ﬁgv EEE T

%,5

=1 = )






image49.png
Az
AT

TR

O EHLI
ﬁ ERFEERI . GERSORETE. )
51

@ EEEEEAAEFIA . BUSRAFEEEER.

InsalShield






image50.jpg
BEANMGE
R TR I

ERERFHE TR MASEEE SREMTRS.
s S, B T « BEEERTIAL, |
§ %gg%gﬁ%ﬁéi T EEEFHTIMR HeE

BEIHITIE
C:\Progran Files (:88)\DDAS\

insalShield





image51.png
FHEERIX
ERITHAEEERE

PrERANILEY:

LR
o

InsalShield






image52.png
RS

TInstallShicld(®) Wizard EAF3HE DHDASERZSE SREDMTRG

InsalShield






image53.png
TInstallShield Wizard 526k

%%Z%%E%ﬁ&iﬁﬁaﬂ*?% THDASERZSHE SHRES

) I S





image54.jpeg
<[l mxm= 5|

GO-E > e w7 > wvwm

= AR
=ESswomr EEEREE RATRGSRES KSSE R W D BE .
& STFERA Windows 08
wR- == omx E- @
an = =3 o -
- Aok Acrobet 933 1. sl B) Adoe Systems o
B Conexant O Audio. Conexant 0
2oy

IOHOASS922 LIMASESRESIES
P ISGSEMIMARGRRAS 2013 |





image55.jpeg
 DHDASEISESRES RS - InstallShield Wizard

EERERE...
iﬂféggﬁiﬁ%ﬁﬁ%ﬁ B s

EfEAREE

— |





image56.jpeg
DHDASTIES RIS FIES: - InstallShield Wiz... (e

SEERSRETRUERTRERATE?

(=]





image57.jpeg
 DHDASEISESRESNHTEL: - InstallShield Wizard
RS

InstallShicld®) Wizard E7EHRR DHOASERZSE SRESMTRG

InsalShield





image58.jpeg
DHDASHEESFES 17545 - InstallShield Wizard

HERR

InstsllShield Wizard E5EREE DOASIHBESRE
i :

(E%®





image59.jpeg
DHTEST

b

DHDAS S02735ESREST





image60.jpeg
BPEFIETES

G A

§ AFERREREE

SNRRAME
Ny ==

—

e

B, EERIRIE

Pl

——

e
% Windows iR
e





image61.jpeg
@u;m‘—‘»m EwE o] e 5

S W o =
Tt N

s S ENEER Sustse

= Windows Bikia

= SRS SRR vindow 152

ArwrnsEze P

B E R S EREE | S Windows B | § SRR
L o et

St Windows Update

EREEESREN | MSRF  SECESNRN

R g
e g ]
SHIER
EGEOHEN | ARGISRE
Bitlocker SEAEEIE
SRS IREEATN | B tocker
=R
RUESSN | NEENSEREE GULMTIRSOR  §REPLRT
§inEs





image62.jpeg
VAR » ERORE » Vindows KR

Windows

27 Windows Bk ERIRNRIAERTH BN,

i ——
rresmscE
| DR o)

| C2EE0)

eam®

S R P
Windows PRIT:

iorism

.

s

=
SRR
o

Windows TS EFER





image1.jpeg
S - Y 7zC
” G DONGHUA




image63.jpeg
VAR » ERORE » Vindows K8 » SRR

~[o|[ @5

HFFERFEY Windows Tk IEE(E
TR

A

an

O BranchCache - SRS WS0)
(CBranchCache - ABIER(RA HTT?)
BranchCache - FRBTRSE HTTPS)
O BranchCacho - FERSTE @ HTTPS)

FIoom o -
o o
o o
1 o
il o

[ 0pas

Cbvened 170 for V8 vt
@ romsilene

@ TransorEngine
Zoogie Chrome

Ciscsi gy





image64.jpeg
& =

<o [ mmae

5

EEENGOE

@
=zawanan
e

[

SNRRAME
Ay ==
—
2
B, EEARE
ol
i

@i
R Windows R
e

N





image65.jpeg
[ > o > R et >

o[ mmae 5

o |'g [y
. ] wawmn
« P ntenet T
i 9
s Internet s
@ s
wmsra
. EmE





image66.jpeg
Qo[+ m + pominere + s v»lum,c

o FRESTEERHODE
s FANJB-PC o Intemet
mn
P et
=5
e
samses

g sEmnsnm
GETA. 1. RO, W v ROSBS.

A
- ERSEEREBSTG, R. ST VN RS,
Inermet R o BEEmECSED

Windows 1108 TR RN LA, KRESFOE,

) E





image67.jpeg
§ s ==

£
=

e i Tnternet

e  Tternet IR

5 28R

1% 00:44:04

100.0 tps

orie — QN o

4
% 3,316,122 0,322,501





image68.jpeg
§ Fpiss mr
EES
R

© Realtek PCIe GBE Fanily Contraller

HEBERTIRE O
[ElSnartes ik Vision Filter Iriver A
hvare Bridge Protocol H

Eoss giEmithER

FEW EE®

i
7 FHEALIAIE Microsoft PR FATEE -

wE | mE )





image69.png
et e

o 0 w0
@ envan v o
et
sAmA
wAc

B = wrE
@ e w BnEeLD:
s s
w0 gnE-

Eroe






image70.png




image71.jpg
+Eg
Vi
14

vi-
i




image72.jpg




image73.jpg




image74.png




image75.jpg




image76.png




image77.jpg




